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	VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİC. A.Ş. LABORATUVARLARI

	
	NUMUNE KABUL TALİMATI 

	REV.NO: 1
	REVİZYON TARİHİ: 08.06.2009
	YAYIN TARİHİ: 12.03.2008
	DOKÜMAN NO: VL-TA-GE-017



1. UYGULAMA

1.a. Numunelerin laboratuvara kabulü

Ham petrol, Petrol Ürünleri, Petrokimyasal, Kimyasal, Bitkisel ve Hayvansal Yağlarının ve biyodizel numunelerinin kabulünde aşağıda anlatılan yöntemlere uygun olarak işlem yapılmalıdır:
	Numune Kabı Çeşitleri 
	1.Renksiz Cam Şişe
	2.Kahverengi Cam Şişe

	
	3.Plastik Şişe

	4.Plastik Kavanoz

	
	5.Teneke Kap
	6. Plastik Torba


	Numune Teslim Şekli
	1.Kargo/Kurye
	2.Vitsan Gözetim

	
	3.Elden
	

	
	
	


	Numune Taşıma Şekli
	1. Ortam Şartlarında
	2.Soğukta (RVP, Distilasyon için)

	
	3.Sıcakta
	4.Azot Baskısında

	
	
	


	Numune Tipi
	Numune Kabı Çeşidi


	Numune Teslim Şekli
	Numune Taşıma Şekli
	Minimum Numune Miktarı

	Biyodizel
	2, 4, 5
	1, 2, 3
	1, 2
	3x1.0 l

	Alkoller (Isobutanol, Isopropanol, Metanol, 2EH, vb)
	1
	1, 2, 3
	1, 2
	2x0.5 l

	Asetatlar (Etil asetat, Isobutil asetat, N-Butil asetat, vb)
	1
	1, 2, 3
	1, 2
	2x0.5 l

	Asetatlar (VAM)
	2
	1, 2, 3
	1, 2
	2x0.5 l

	Glikoller (MEG, DEG)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Aromatikler (Benzen, Toluen, Ksilen, Fenol, Stiren)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Aromatikler (Stiren)
	2
	1, 2, 3
	1, 2
	2x0.5 l

	Aromatikler (Fenol)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Ketonlar (Aseton, MEK, MIBK)
	2
	1, 2, 3
	1, 2
	2x0.5 l

	Glikol Eterler( B.Glikol, E.Glikol)
	2
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Akrilatlar ve ACN (MMA, Etil Akrilat, Butil Akrilat, 2EHA) 
	2
	1, 2, 3
	4
	2x0.5 l

	Tarımsal Kökenli Fermante Etil Alkol
	1
	1, 2, 3
	1
	2x1.0 l

	Nafta
	1, 2, 5
	2, 3
	2, 4
	2x1.0 l

	Benzin
	1, 2, 5
	2, 3
	2, 4
	3x1.0 l

	Fuel Oil
	3, 4, 5
	1, 2, 3
	1, 3
	2x0.5 l

	Lub. Oil ( Bright Stock, Heavy Neutral, Light Neutral, Spindle)
	3, 4, 5
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Ham Petrol
	1, 2, 5
	2, 3
	2, 4
	2x1.0 l

	Mineral spirit  (W.spirit)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Gas Oil (Motorin, Dizel)
	1, 3, 5
	1, 2, 3
	1
	4x1.0 l

	Asitler, Kostikler  (S.Asit, A.Asit, Kostik Soda NaOH, Kostik Potas KOH)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Ftalatlar (DOP, DINP)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Klorlu Bileşikler (PCE, TCE)
	1
	1, 2, 3
	1, 2
	2x0.5 l

	Hayvansal, Bitkisel Yağlar  (PO, PKO, PS, PKS, SBO, SFO, CO, Tallow)
	4
	1, 2, 3
	1, 3
	2x0.25 l

	Parafinler (Hekzan, Siklohekzan)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	LAB
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Glikol Esterleri (EGA, BGEA)
	1
	1, 2, 3
	1
	2x0.5 l

	Dökme Kuru Yükler
	6
	1, 2, 3
	1, 2, 4
	2x2 kg


Tabloda verilen şartlara aykırı olarak teslim edilen numunelerde aşağıdaki yol izlenir:
1.b. Laboratuvar şartlarına uyulmadığı takdirde uygulanacak yöntem:

a. Numune kabı çeşidi, taşıma veya teslim şartlarına uyulmadığı taktirde, laboratuvar talep edilen deney veya deneylerin numune kabının yanlış seçilmesinden dolayı etkileneceği sonucuna varırsa numuneyi müşteriye iade edecek ve kabulünü yapmayacaktır. 

b. Numune miktarı şartına uyulmadığı taktirde bu durum deney raporunda şahit numune kalmadığı belirtilecek, laboratuvar söz konusu numunede deney tekrarı talebini kabul etmeyebilecek ve müşteriden gelebilecek itiraz/şikayeti sonuçlandıramayabilecektir.
1.c. Diğer şartlar

Laboratuvara numune teslim edildiği takdirde bu talimat kabul edilmiş varsayılır, Deney sonuçları üzerinde anlaşmazlık olduğunda ancak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş diğer laboratuvarların sonuçları dikkate alınacaktır. Haksız çıkan taraf tekrar edilen testlerin ücretini ödeyecektir. Taraflar arasında çözülemeyen anlaşmazlıklar için Istanbul mahkemeleri yetkilidir.
2. REVİZYON DURUMU

Revizyon No: 0, ilk yayın, 12.03.2008
Revizyon No: 1, 08.06.2009 (Kabul edilecek minimum numune miktarı benzin için 3 l, biyodizel ve motorin için 4 l olarak değiştirilmiş, yanlış yazılan litre birimi düzeltilmiştir.)
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